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Kielce, 14-09-2018 r.
Dotyczy postpowania pn.
„Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do  MedicuM Centrum Rehabilitacji w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15” Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach”
Numer sprawy: 50/ZK/2018/W

Pytanie nr 1:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert do dnia 21 września 2018 roku.
Odpowiedz:
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 21 września 2018 roku do godziny 12.00
Pytanie nr 2:
Czy zamawiający wyrazi zgodę  na zmianę terminu realizacji zadania nr 1 i zadania nr 2. 

W zapytaniu jest:
„Termin realizacji: 40 dni od zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego w MedicuM Centrum Rehabilitacji w Starachowicach,. Wykonawca przekaże projekt w ciągu 3 dni od dnia podpisania Zatwierdzenie projektu nastąpi w ciągu 2 dni roboczych lub przekazanie uwag do projektu. Wykonawca w ciągu 2 dni naniesie uwagi Zamawianego”

na : Termin realizacji: w ciągu 10 tygodni od daty podpisania Umowy
Odpowiedz:
 Zamawiający wydłuża termin realizacji do 10 grudnia 2018 roku.
Pytanie nr 3:
W związku z tym, że w Zaproszeniu do składania ofert Zamawiający raz wymaga podania okresu rękojmi  cyt. „Okres rękojmi  na dostarczony przedmiot zamówienia: 60 miesięcy liczone od dnia podpisania Protokołu odbioru”

a w innym miejscu pisze  cyt. „Okres gwarancji na oferowane urządzenie – min. 36 m-cy.”  

I dalej : cyt.” Warunki gwarancji

a) Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru” 
Zwracamy się z prośbą o określnie przez zamawiającego czy w zadaniu nr 1 i nr 2 wymaga rękojmi czy gwarancji.  

Oferowana gwarancja dla urządzenia Zadanie 1 i 2 wynosi 36 miesięcy 

Czy zamawiający dopuszcza powyższy okres gwarancji? 
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia okres gwarancji na 36 miesięcy.

Pytanie nr 4:
Dot. Zadania nr 2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia w ofercie wstępnej wyceny  rurociągu próżniowego.  Wzór obliczenia ceny: ilość mb. rurociągu x cena za 1/mb. 

Ze względu na brak pełnych danych dotyczących odległości kriokomory od zbiornika (brak projektu posadowienia zbiornika z usytuowanymi zaworami) nie jesteśmy w stanie określić dokładnie  ilości mb. rurociągu.  Wstępna wycena będzie podana na podstawie wizji lokalnej i dołączonych do Zapytania  załączników.  Ostateczna kwota zostanie ustalona po wykonaniu obmiaru powykonawczego.

Odpowiedz:
Kwota oferty ma być kwotą ryczałtową. Należy podać taką kwotę która zaspokoi wszelkie potrzeby wykonawcy. Nie dopuszczalna jest podanie szacowanej kwoty i rozliczanie się na podstawie obmiaru powykonawczego.
Pytanie 5:
Proszę o podanie  prognozowanej ilości zużycia azotu ciekłego medycznego w okresie 36 miesięcy . Jest to nam niezbędne do poprawnego przygotowania oferty. 

Czy załączona do zaproszenia umowa może być  negocjowana?

Odpowiedz:
Szacowana wartość zużycia przez 36 miesięcy będzie to 95 000 kg.
Umowę można tylko negocjować na etapie trwania postępowania.  Po terminie składania ofert zapisy umowy nie będą możliwe.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmiany. 

mgr Jowita Stachura-Jakóbik 

gł. specjalista ds. ZPiKW
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